Instrugdo de Uso — Registro ANVISA 10216830033 : EXTENSOR GABMED

Indicagdo :
O Extensor GaBmed é indicado para ser conectado a equipos de administracdo IV, cateteres, seringas, etc; a fim de aproximar o paciente ao ponto de origem de
infuséo.

Apresentagdo :

0 produto é fornecido individualmente; Embalado em filme de Polietileno/Nylon e papel Tyvek; Esterilizado em Oxido de Etileno.

O Extensor GaBmed é constituido por um tubo de PVC Flexivel, soldado numa das extremidades a um conector Luer Lock Macho c¢/tampa protetora e soldado na
outra extremidade a um conector Luer Lock Fémea c/tampa protetora; Nas seguintes configuracaes :

® Extensor ¢/Didmetro Externo de 8Fr; nos comprimentos 20cm; 25¢cm; 30cm; 50cm; 60cm; 76cm; 120cm; 150cm; 240cm

® FExtensor ¢/Didmetro Externo de 12Fr; nos comprimentos 20cm; 25cm; 30cm; 50cm; 60cm; 76¢m; 120cm; 150cm; 240cm

Composicéo :
Componentes : Materiais :
(1) Tampa Protetora Fémea Polietileno de Baixa Densidade
(2) Conector Luer Lock Macho PVC (cloreto de Polivinila) Rigido
(3) Tubo Extensor PVC (cloreto de Polivinila) Flexivel
(4) Conector Luer Lock Fémea PVC (cloreto de Polivinila) Rigido
(5) Tampa Protetora Macho Polietileno de Baixa Densidade
Precaugdes :

Conteudo estéril e apirogénico, desde que a embalagem ndo esteja aberta ou danificada - Somente para uso unico.

e O uso deste produto é restrito ao médico ou profissional qualificado.

e leia as instrucdes de uso antes de utilizar o produto. Somente utilizar sequindo as instrugcdes.

e O fabricante néo se responsabiliza por eventuais consequéncias resultantes do uso improprio.

® O produto deve ser utilizado imediatamente apés a abertura da embalagem.

e Observar os procedimentos de controle de infec¢do apropriados e substituir o produto conforme pratica da instituic@o.

e O produto deve ser conservado em ambiente seco e arejado e nGo exposto ao sol.

* Transporte ou manuseio impréprio pode causar danos estruturais e funcionais ao produto

e O limite de temperatura para armazenamento é de até 40°C. Os mesmos cuidados sdo vdlidos para o seu transporte, destacando-se a importdncia da
aplicacdo de Boas Prdticas de Armazenagem, para que sua embalagem permanega intacta, mantendo assim, sua esterilidade.

Contraindicag¢des : Ndo se conhece contra indicagdes para este produto.

Instrugdio de Uso :

1. Retirar o produto de sua embalagem em condi¢cdes assépticas.

2. Realizar o preenchimento do sistema (Priming) conforme protocolo da instituigéo.

3. Conectar a parte Luer Lock Macho do Extensor ao acesso do paciente, apos retirada das tampas protetoras.

4. A parte Luer Lock Fémea do Extensor deve estar disponivel para que o profissional opte pela conexdo necessdria (equipos 1V, cateteres, seringas, etc) a fim de
aproximar o sistema de infusdo ao paciente.

Produto Estéril de Uso Unico - Esterilizado utilizando Oxido de Etileno - Litex Free - Manter o produto afastado de luz solar

Limite de Temperatura de armazenagem de até 40° - Data de Esterilizagéo / Data de Validade / Lote / Registro ANVISA : ver rétulo
Produzido e distribuido por GaBmed Produtos Especificos Ltda.
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